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реферат
Цель исследования — определить темпы износа полиэтиленового вкладыша в зависимости от разных фак-
торов и оценить связь скорости износа со степенью двигательной активности.
Материал и методы. В исследование было включено 467 больных коксартрозом. женщин было 322 (35,8%), 
мужчин — 145 (31,0%). средний возраст пациентов составил 55,0 лет, без статистически значимых различий 
у мужчин и женщин (р = 0,743). у 167 (35,8%) пациентов с помощью шагомера оценивалась ежедневная дви-
гательная активность. у них оценивалась степень смещения головки эндопротеза относительно центра верт-
лужной впадины, и соответственно расчет степени линейного износа полиэтиленового вкладыша в програм-
ме Medicad. у всех пациентов оценивались показатели, полученные с использованием модифицированной 
шкалы активности Харриса и VaS. Все данные анализировались и подвергались статистической обработке.
Результаты.  средняя степень двигательной активности составила более 1,9 млн шагов в год. общая  
величина износа полиэтиленового вкладыша зависела от срока наблюдения, коэффициент корреляции 
пирсона составил  r = 0,297 (р<0,001). средняя скорость износа составила 0,16 мм/год (95% ДИ от 0,15 до 
0,17), при этом темпы износа статистически значимо различалась в группах стандартного и поперечно-
связанного полиэтилена и составила 0,18 мм/год (95% ДИ от 0,17 до 0,19) и 0,11 мм/год (95% ДИ от 0,1 до 
0,11) (р<0,001). В данной группе наблюдений дополнительными факторами, влияющими на темпы износа 
узла трения, являлись угол наклона вертлужного компонента, r = 0,241 (р = 0,002) и уровень двигательной 
активности, r = 0,574 (р<0,001). не выявлено очевидной связи темпов износа с возрастом, r = 0,14 (p = 0,859)  
и с индексом массы тела,  r = -0,094 (р = 0,226), что, вероятно, объясняется сильным воздействием смеши-
вающих факторов.   удовлетворенность пациентов результатами операции, измеряемая по  VaS, составила  
в среднем 91,1 баллов (95% ДИ от 90,3 до 91,9). показатели по Harris Hip Score улучшились в среднем с 36,5 
(95% ДИ от 35,1 до 37,9) до 91,6 баллов (95% ДИ от 91,1 до 92,0)
Заключение. Из многочисленных факторов, которые ассоциированы с уровнем износа узла трения, 
только наклон вертлужного компонента и более высокий уровень двигательной оказались статистически  
значимыми.
 
Ключевые слова: эндопротезирование тазобедренного сустава, пары трения, износ полиэтилена, двига-
тельная активность пациента, молодые пациенты.
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abstract
Purpose of the study — to determine the rate of polyethylene wear in hip arthroplasty depending on various factors 
and to evaluate a correlation of wear rate and motor activity of the patient. 
Material and Methods. 467 patients with coxarthrosis were included in the study with gender distribution  
of 322 (35.8%) women and 145 (31.0%) men. Mean age of patients was 55.0 years without statistically significant 
variances in women and men (р = 0,743). daily motor activity of 167 patients (35.8%) was assessed using pedometer.  
The authors evaluated prosthesis head displacement in relation to the center of acetabulum and calculated the rate 
of polyethylene wear in Medicad. Modified Harris Hip Score and VaS parameters were evaluated for all patients.  
all data was analyzed and statistical processed.  
Results. average level of motor activity was more than 1.9 million steps per year. The overall rate of polyethylene 
wear depended on the follow up period, the pearson correlation coefficient r = 0.297 (р<0,001). Mean wear rate was 
0,16 mm/year (95% cI 0.15–0.17). at the same time wear rate significantly differed in the groups of standard and 
cross-link polyethylene, namely 0.18 mm/year (95% cI 0.17–0.19) and 0.11 mm/year (95% cI 0.1–0.11) (р<0.001).  
The authors identified the following additional factors affecting wear rate in the present study: cup inclination angle, 
r = 0.241 (р = 0.002), and the level of motor activity, r = 0.574 (р<0.001). No evident correlation of wear rate to age,  
r = 0.14 (р = 0.859), and to BMI, r = -0.094 (р = 0.226), was identified, which apparently is due to a strong impact 
of mixing factors. patients’ satisfaction with treatment outcomes was assessed by VaS score and in average was  
91,1 points (95% cI 90.3–91.9). Harris Hip Score parameters improved in average from 36.5 (95% cI 35.1–37.9) up to 
91.6 points (95% cI 91.1–92.0).
Conclusion. Out of the multiple factors affecting the polyethylene wear rate only the inclination angle of acetabular 
component and a higher level of patient motor activity have proven to be statistically significant. 
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введение 
В отечественной и зарубежной литературе то-
тальное эндопротезирование продолжает рассма-
триваться как одно из самых эффективных хирур-
гических вмешательств, применяемых для лечения 
пациентов с тяжелой патологией тазобед ренного 
сустава (ТБс) [1–6], что в сочетании с большой 
потребностью в ортопедической помощи объ-
ясняет повсеместное постоянно увеличиваю-
щееся количество операций по замене ТБс [7, 8]. 
Долгосрочные исследования больших групп па-
циентов и многочисленные публикации, основан-
ные на данных крупных регистров артропластики, 
свидетельствуют об успешном функционирова-
нии имплантированных искусственных суставов 
на протяжении 10 лет у 95–97% пациентов и де-
монстрируют высокие показатели выживаемости 
при сроках наблюдения свыше 20–30 лет [9–12]. 
с одной стороны, столь высокая эффективность 
позволяет шире использовать тотальное эндо-
протезирование для лечения молодых и активных 
пациентов [13–15]. с другой стороны, основной 
проб лемой современного эндопротезирования 
ТБс, которая определяет долгосрочную выжива-
емость имплантатов, является асептическое рас-
шатывание компонентов на фоне остеолиза, ко-
торый, в свою очередь, вызывается продуктами 
износа полиэтилена [16–18]. Имеется немало ра-
бот, демонстрирующих взаимосвязь повышенной 
активности пациентов с ускоренным износом узла 
трения эндопротеза. В связи с постоянно увеличи-
вающимся количеством операций у относительно 
молодых пациентов с большой предполагаемой 
продолжительностью жизни и, как правило, вы-
соким уровнем двигательной активности, нарас-
тает риск ревизий, выполняемых в значительно 
меньшие сроки [16, 17, 19]. границы молодого воз-
раста для эндопротезирования ТБс, по данным 
разных авторов, колеблются от 50 до 65 лет, но по-
давляющее число исследований все же принимает 
в расчет именно 50 лет [5, 17, 19–24]. Молодые па-
циенты обладают гораздо более высоким уровнем 
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активности после операции, что ведет к уско-
ренному разрушению трущихся поверхностей, и 
многочисленные исследования демонстрируют 
взаимосвязь скорости изнашивания с развитием 
остеолиза, асептического расшатывания и часто-
той ревизий. соответственно, показатели выжи-
ваемости имплантатов при тотальном эндопро-
тезировании тазобедренного сустава у пациентов 
молодого возраста существенно хуже, чем в других 
возрастных группах [17, 19, 21, 24, 25]. 
В своей работе мы хотели получить ответ на 
ряд вопросов. какие факторы влияют на темпы 
износа полиэтилена? как связаны темпы износа 
полиэтиленового вкладыша с показателями дви-
гательной активности? отличается ли двигатель-
ная активность наших «молодых» пациентов от 
других исследований? И зависит ли двигательная 
активность пациента после операции от этиологи-
ческого диагноза и возраста? 
материал и методы 
Исследование основано на 467 наблюдениях 
первичного эндопротезирования ТБс, выполнен-
ного в период с 2001 по 2012 г. в трех травматоло-
го-ортопедических отделениях института. среди 
пациентов было 322 женщин (69,0%) и 145 мужчин 
(31,0%).
критерием включения в группу было наличие 
рентгенограмм сразу после операции и в момент 
контрольного осмотра, выполненных с соблю-
дением базовых требований к рентгенографии 
таза [26]. 
период наблюдения колебался от 5 до 16 лет 
и составил в среднем 8,5 лет (95% ДИ от 8,3 до 8,6). 
на основании анализа архивных историй болезни 
была получена информация о гендерно-возраст-
ной характеристике пациентов на момент опера-
ции, росте и весе до операции, показателях Harris 
Hip Score, кровопотере и длительности операции. 
этиологический диагноз устанавливался при по-
мощи рентгенометрического анализа с учетом 
анамнестических данных. 
при рентгенометрии оценивали ряд каче-
ственных признаков и выполняли расчет количе-
ственных показателей: форма и костная структура 
вертлужной впадины и головки бедренной кости, 
равномерность суставной щели, нарушение линии 
Шентона, величина угла Тонниса, степень покры-
тия головки бедренной кости, высота суставной 
щели в самом тонком месте, отношение головки 
к линии келера (подвздошно-седалищной линии), 
а также разница в длине конечностей и положе-
ние центра ротации головки бедренной кости. 
обработка и анализ рентгенограмм выполнялись 
в свободных программных продуктах Roman V1.7 
и OsiriX lite. 
 по данным рентгенометрии, показанием к вы-
полнению эндопротезирования ТБс послужило 
наличие терминальной стадии первичного осте-
оартроза у 236 пациентов (50,5%), асептического 
некроза головки бедренной кости — у 61 пациента 
(13,1%), диспластического остеоартроза — у 152 па-
циентов (32,5%), посттравматического поражения 
тазобедренного сустава — в 13 случаях (2,8%) и в 
5 случаях (1,1%) — ревматоидного артрита (табл. 1). 
отмечалось значительное преобладание женщин в 
группе диспластического отеоартроза — в 5,3 раза 
и первичного остеоарт роза — в 1,9 раза, незначи-
тельное преобладание мужчин отмечалось только 
в группе асептичес кого некроза — 55,7%. 
средний возраст в группе составил 55,0 лет (95% 
ДИ от 53,9 до 56,1) и не имел статистически зна-
Таблица 1 /Table 1
гендерное распределение пациентов по диагнозу
gender patient distribution according to diagnosis
Диагноз
женщины Мужчины Итого
абс. % абс. % абс. %
первичный остеоартроз 154 65,5 82 34,5 236 100,0
Диспластический остеоартроз 128 84,2 24 15,8 152 100,0
ангБк 27 44,3 34 55,7 61 100,0
посттравматические изменения ТБс 8 61,5 5 38,5 13 100,0
Ревматоидный артрит 5 100 0 0 5 100,0
И т о г о 322 69,0 145 31,0 467 100,0
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чимых различий у мужчин и женщин (р = 0,743). 
однако средний возраст на момент операции раз-
личался в зависимости от этиологического диаг-
ноза. наибольшее значение средний возраст имел 
в группе идиопатического остеоартроза — 62,1 года, 
наименьшее — у пациентов с посттравматически-
ми изменениями тазобедренного сустава — 37,9 лет 
(р<0,001) (табл. 2). 
Все установленные имплантаты были разде-
лены на три группы. наиболее часто использо-
вались компоненты Trilogy (Zimmer, Warsaw, Il, 
uSa) — 262 случая (56,1%) и duraloc (j&j, depuy, 
Warsaw, Il, uSa) — 120 наблюдений (25,7%). эти 
группы были дополнены вертлужными компо-
нентами TMT Modular (Zimmer, Warsaw, Il, uSa) — 
9 наблюдений (1,9%) и pinnacle (j&j, depuy, 
Warsaw, Il, uSa) — также 9 наблюдений (1,9%), 
имеющими аналогичные полиэтиленовые вкла-
дыши, соответственно с Trilogy и duraloc (табл. 3). 
эти две группы были разделены на подгруппы 
с использованием вкладышей из стандартного 
полиэтилена сверхвысокой молекулярной мас-
сы и полиэтилена с поперечными связями (по-
перечносвязанный полиэтилен), соответственно 
longevity (Zimmer, Warsaw, Il, uSa) и Marathon 
(j&j, depuy, Warsaw, Il, uSa). В третью группу 
вошли различные вертлужные компоненты ше-
сти производителей — все с вкладышами из стан-
дартного полиэтилена сверхвысокой молекуляр-
ной массы. Во всех трех группах использовались 
головки из кобальт-хрома диаметром 28 мм. 
средний возраст пациентов незначительно 
различался в подгруппе с использованием стан-
дартного полиэтилена и поперечно связанного по-
лиэтилена и составил 54,1 года (95% ДИ от 52,6 до 
55,5) и 56,5 лет (95% ДИ от 54,8 до 58,1) (р = 0,061). 
Более старший возраст в группе поперечносвязн-
ного полиэтилена объясняется различным подхо-
дом к выбору пары трения в разных отделениях 
института.
Для оценки степени смещения головки эндо-
протеза относительно центра вертлужной впади-
Таблица 3/Table 3
Установленные вертлужные компоненты и полиэтиленовые вкладыши
acetabular components and polyethylene liners used in the study
Вертлужный  
компонент
полиэтилен
Всего  
абс. (%)стандартный поперечносвязанный
абс. (%) абс. (%)
Trilogy/TMT Modular 106 (22,7) 165 (35,3) 271 (58,0)
duraloc/pinnacle 129 (27,6) 10 (2,2) 139 (29,8)
Другие 57 (12,2) — 57 (12,2)
И т о г о 292 (62,5) 175 (37,5) 467 (100,0)
Таблица 2/Table 2
средний возраст пациентов с различной патологией на момент операции, лет
Mean age of patients with various pathologies at the time of surgery, years
Диагноз
средний возраст с 95% ДИ
р средний возраст в целомженщины мужчины
первичный остеоартроз 61,3 62,6 63,9 59,3 61,4 63,4 0,404 61,1 62,1 63,2
Диспластический 
остеоартроз
46,7 48,4 50,2 47,1 51,5 55,9 0,127 47,3 48,9 50,5
ангБк 44,2 48,2 52,3 42,1 45,3 48,4  0,75 44,1 46,5 49,0
посттравматические 
изменения ТБс
29,2 37,4 45,5 19,8 37,4 54,9 0,943 30,7 37,4 44,1
Ревматоидный артрит 35,5 49,4 63,3 — — 35,5 49,4 63,3
И т о г о 53,6 54,9 56,2 53,1 55,1 57,1 0,743 53,9 55,0 56,1
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рис. 1. определение степени износа полиэтиленового вкладыша:
а — определение центра ротации головки относительно вертлужного компонента по рентгенограмме  
после операциии;  
b — определение центра ротации головки относительно вертлужного компонента по рентгенограмме  
через 10 лет после операции;  
c — расчет степени линейного износа полиэтилена; 
d — протокол расчетов компьютерной программы
Fig. 1. estimation of polyethylene insert wear rate: 
a — identification of head rotation center relative to acetabular component on X-ray after the surgery; 
b — identification of head rotation center relative to acetabular component on X-ray 10 years after the surgery; 
c — calculation of linear polyethylene wear; 
d — calculation log
а b
с d
ны, и соответственно, расчета степени линейного 
износа полиэтиленового вкладыша в программе 
Medicad выполнялось масштабирование головки 
эндопротеза и вертлужного компонента на пря-
мых рентгенограммах таза сразу после операции 
и в отдаленные сроки. программа рассчитывала сте-
пень линейного износа (в миллиметрах) в год и за 
весь период с момент выполнения операции до вы-
полнения контрольных рентгенограмм. программа 
так же рассчитывала угол износа вкладыша (угол 
смещения головки относительно вертлужной впа-
дины и горизонтальной оси таза) (рис. 1). 
Для определения влияния двигательной ак-
тивности на темпы износа полиэтиленового 
вкладыша в 167 (35,8%) наблюдениях изучалась 
двигательная активность пациентов на момент 
контрольного осмотра в отдаленном периоде на-
блюдения. оценка двигательной активности паци-
ентов выполнялась с помощью шагомеров (a&d 
Medical uW-101) путем непрерывной регистрации 
данных в течение 7 дней и расчета среднего еже-
дневного показателя, что является общепринятой 
методикой [22, 23]. 
Статистические методы обработки. полу-
чен ные статистические данные обрабатывалась 
с использованием программного пакета IBM 
SpSS Statistics for macOS (версия 24). Для сред-
них величин рассчитывали 95% доверительный 
интервал, определяли медиану и показывали 
минимальное и максимальное значения в ряду 
данных. сравнение количественных параметров 
в группах и подгруппах осуществлялись с исполь-
зованием критериев Манна – уитни и модуля 
aNOVa. сопоставление частотных характеристик 
качественных показателей проводилось с по-
мощью непараметрических методов χ2. Для вы-
явления связи выполнялся корреляционный ана-
лиз с использованием коэффициентов Spearman 
и pearson. критерием статистической значимости 
различий являлась величина р<0,05. 
К Л И Н И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
23Т Р А В М А Т О Л О Г И Я  И  О Р Т О П Е Д И Я  Р О С С И И Том 24, № 1, 2018 
результаты 
общие результаты эндопротезирования ТБс 
в исследуемой группе пациентов были вполне 
благополучные. удовлетворенность пациентов 
результатами операции в средние сроки 8,5 лет, 
измеряемая по VaS, составила в среднем 91,1 бал-
лов (95% ДИ от 90,3 до 91,9). показатели Harris 
Hip Score улучшились в среднем с 36,5 (95% ДИ от 
35,1 до 37,9) до 91,6 баллов (95% ДИ от 91,1 до 92,0) 
(рис. 2). 
у пациентов со всеми вариантами патологии 
ТБс отмечалось статистически значимое улучше-
ние функционального статуса в соответствии с по-
казателями Harris Hip Score (p<0,001). наименьшие 
показатели, как до операции, так и после, получены 
рис. 2. суммарные результаты по Harris Hip Score до  
и после эндопротезирования ТБс (p<0,001)
Fig. 2. Overall Harris Hip Score results prior to  
and after hip replacement (p<0.001)
Таблица 4/Table 4
изменение функционального статуса пациентов с различной патологией  
по Harris Hip Score, баллы 
Change of functional status by Harris Hip Score in the patients with various pathologies, score
Диагноз
среднее значение по HHS с 95% ДИ
р
до операции после операции
первичный остеоартроз 33,6 35,7 37,9 91,2 91,9 92,6 <0,001
Диспластический остеоартроз 34,2 37,1 40,0 91,0 92,0 93,0 <0,001
ангБк 35,4 38,3 41,2 90,0 90,9 91,8 <0,001
посттравматические изменения ТБс 27,4 33,7 40,0 88,9 91,0 93,1 <0,001
Ревматоидный артрит 26,3 33,2 40,2 86,5 89,5 92,5 <0,001
В с е г о 35,1 36,5 37,9 91,1 91,6 92,0 <0,001
у пациентов с ревматоидным артритом, наилуч-
шие показатели достигнуты в группе пациентов 
с диспластическим остеоартрозом, но статистиче-
ски значимой разницы между группами больных 
не было (табл. 4).
В соответствии с хорошими показателями шка-
лы HHS после операции, средняя степень двига-
тельной активности пациентов на момент осмотра 
в сроки от 5 до 16 лет (в среднем 8,5 лет) составила 
5224,3 шагов в день (95% ДИ от 5022,3 до 5426,4), 
т.е. около 1,9 млн шагов в год. Вариабельность 
значений двигательной активности была весь-
ма высока и практически не была связана с воз-
растом, (корреляция пирсона r = -0,123, p = 0,158), 
что объясняется бóльшим числом активных па-
циентов в старшей возрастной группе. Тем не 
менее, в группе пациентов до 50 лет включи-
тельно среднее значение двигательной актив-
ности составило 5838,9 шагов в день (95% ДИ 
от 5608,3 до 6069,5), а старше 50 — 4997,6 шагов 
в день (95% ДИ от 4774,4 до 5220,8) (р<0,001), т.е. 
2,1 млн и 1,8 млн шагов в год соответственно. 
Двигательная активность несколько различа-
лась в группах пациентов с разным этиологиче-
ским диагнозом. статистически значимо меньшее 
количество шагов демонстрировали пациенты 
с посттравматическими изменениями вертлужной 
впадины (р = 0,005). при остеоартрите (оа) сред-
нее количество шагов в день составило 5717,9 (95% 
ДИ от 5467,2 до 5968,6), асептическом некрозе го-
ловки бедренной кости (ангБк) — 5214,4 (95% ДИ 
от 4701,7 до 5727,2), диспластическом коксартрозе 
(Дка) — 5846,3 (95% ДИ от 5346,0 до 6346,6), пост-
травматическом коксартрозе — 4797,2 (95% ДИ от 
3781,3 до 5813,1) и при ревматоидном артрите — 
5253,0 (95% ДИ от 4081,0 до 6425,0) (рис. 3).
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Таблица 5/Table 5
Темпы износа полиэтиленового вкладыша разных производителей, мм/год
polyethylene wear rate of by manufacturer, mm/year
Вертлужный 
компонент
полиэтилен
р Всего
стандартный поперечносвязанный
Trilogy/TMT Modular 0,16 0,17 0,18 0,09 0,10 0,11 <0,001 0,12 0,13 0,14
duraloc/pinnacle 0,19 0,21 0,22 0,11 0,15 0,19 0,009 0,19 0,20 0,22
Другие 0,16 0,18 0,2 — — 0,16 0,18 0,2
В среднем 0,17 0,18 0,19 0,1 0,11 0,11 <0,001 0,15 0,16 0,17
рис. 3. среднее количество шагов в день  
у пациентов с различной патологией
Fig. 3. average steps number in patients with different 
pathologies
(р<0,001). Дополнительно в целом по группе обна-
ружена незначительная тенденция к нарастанию 
темпа износа при увеличении угла наклона верт-
лужного компонента, r = 0,241 (p = 0,002). но раз-
брос значений крайне велик, что вероятно, объ-
ясняется сильным воздействием смешивающих 
факторов. Возможно, вследствие этого также не 
было обнаружено очевидной связи темпа износа 
с возрастом, r = 0,14 (p = 0,859) и с индексом массы 
тела, r = -0,094 (p = 0,226). 
обсуждение 
До сих пор основной причиной ревизии явля-
ется асептическое расшатывание на фоне остео-
лиза [28, 30]. остеолиз может развиваться в ответ 
на любые продукты, выделяемые при функцио-
нировании эндопротеза — частицы износа поли-
этилена, металлический дебрис, ионы металла, 
выделяемые при фретинг-коррозии модульных 
соединений [30, 31]. однако наиболее частой при-
чиной развития остеолиза по-прежнему остается 
износ полиэтиленового вкладыша, поскольку по-
лиэтилен — все еще основной материал в узлах 
трения эндопротезов. В частности, в соединенных 
Штатах он используется в 76% всех установлен-
ных искусственных тазобедренных суставов [7], 
а в России более 98% всех эндопротезов имеют 
в узле трения полиэтилен [8]. 
Хорошо известно, что выраженность остеоли-
за зависит от количества частиц износа узла тре-
ния эндопротеза, соответственно, чем больше 
изнашивается полиэтиленовый вкладыш, тем быс-
трее может потребоваться ревизия [16, 27, 29, 30]. 
В свою очередь, скорость изнашивания пары тре-
ния, используемой в эндопротезе ТБс, зависит от 
множества факторов, но, в первую очередь, от из-
носостойкости материалов и условий функциони-
рования эндопротеза [16, 30]. В частности, по дан-
ным литературы, применение поперечносвязанного 
полиэтилена позволяет уменьшить темпы износа 
общая величина износа полиэтиленового вкла-
дыша зависела от срока наблюдения, коэффициент 
корреляции пирсона составил r = 0,297 (p<0,001). 
средняя скорость износа составила 0,16 мм/год 
(95% ДИ от 0,15 до 0,17). при этом темпы износа 
статистически значимо различались в группах 
стандартного и поперечносвязанного полиэти-
лена и составили 0,18 мм/год (95% ДИ от 0,17 до 
0,19) и 0,11 мм/год (95% ДИ от 0,1 до 0,11), p<0,001 
(табл. 5). В то же время, как в группе стандартного 
поли этилена, так и в группе поперечносвязанно-
го полиэтилена отмечалась существенная вариа-
бельность значений, зависящих от множества фак-
торов, в том числе от фирмы-производителя. 
В данной группе наблюдений основным фак-
тором, влияющим на темп износа узла трения, яв-
лялся уровень двигательной активности, r = 0,574 
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в 4–9 раз в сравнении со стандартным полиэти-
леном [18, 33–35]. однако мы не получили столь 
значимой разницы в скорости износа между стан-
дартным и поперечносвязанным полиэтиленом, 
при этом полиэтилен разных производителей вел 
себя совершенно по-разному. наименьшие пока-
затели износа в нашей серии наблюдений проде-
монстрировал полиэтилен производства Zimmer 
(Warsaw, Il, uSa), в т.ч. поперечносвязанный по-
лиэтилен был в среднем в 1,7 раза устойчивее 
к истиранию, чем стандартный полиэтилен того же 
производителя. самый высокий темп износа про-
демонстрировал стандартный полиэтилен в эндо-
протезах производства j&j depuy (Warsaw, Il, uSa). 
при этом поперечносвязанный полиэтилен этого 
производителя был всего в 1,4 раз более устойчив 
к истиранию, что в значительной мере противоре-
чит данным других авторов. сложно судить о при-
чинах получения этих противоречивых данных. 
Можно предположить, что ограничением нашего 
исследования является отсутствие измерений изно-
са с помощью стереорентгенометрического анализа. 
но в то же время условия измерения износа были 
одинаковыми для всех типов полиэтилена, и доста-
точно большие серии наблюдений могут гарантиро-
вать реальную разницу между производителями, 
а также между стандартным и поперечно связанным 
полиэтиленом. кроме того, темпы износа стандарт-
ного полиэтилена, обнаруженные в нашем иссле-
довании, приблизительно соответствуют цифрам, 
представленным в многочисленных публикациях 
или даже несколько меньше [18, 34, 35]. 
нет ничего удивительного в том, что полиэти-
лен у разных производителей обладает различной 
износостойкостью в условиях длительной работы 
узла трения эндопротеза. название «полиэтилен 
сверхвысокой молекулярной массы» или «полиэ-
тилен с поперечными связями» — это не более чем 
общее определение достаточно вариабельных по 
физическим свойствам (масса молекулы и соотно-
шение кристаллической и аморфной фазы), спосо-
бу производства (доза облучения, методы тепло-
вой обработки, добавление антиоксидантов и пр.) 
и условиям окончательной обработки материалов 
[6]. нельзя исключить, что даже у известных брен-
дов с течением времени изменяются условия про-
изводства, которые могут значительно повлиять на 
окончательную характеристику готового ортопе-
дического устройства не только в отношении изно-
состойкости, но и степени агресивности продуктов 
износа для перипротезных тканей. определенное 
влияние на функционирование эндопротеза может 
оказывать также хирургическая техника — возник-
новение царапин на металлической головке, попа-
дание частиц третьего тела в зазор пары трения или 
нарушение позиционирования компонентов могут 
катастрофически увеличить величину износа [16].
Важным результатом нашего исследования яв-
ляется понимание прямой зависимости связисвя-
зи скорости износа узла трения от двигательной 
активности пациентов, которая минимум в два 
раза превышает  заявляемые в 1990-х гг. значения 
в 1 млн шагов в год [30]. соответственно, все эн-
допротезы, трибологические испытания которых 
проводились на 20 млн циклов, рассчитаны на га-
рантированные 10 лет службы, а если пациент будет 
превышать средние показатели двигательной ак-
тивности, его эндопротез может прослужить всего 
лишь 5–7 лет. средний возраст наших пациентов, 
по данным эпидимиологического исследования, 
проведенного на основе регистра эндопротезиро-
вания ТБс, составил всего 58 лет, что на 10–12 лет 
меньше, чем в регистрах европейских стран [8]. 
Двигательная активность наших пациентов не 
уступает средним показателям из зарубежных 
статей. поэтому необходимо принимать меры 
к более широкому использованию альтернатив-
ных пар трения в эндопротезах ТБс у пациентов 
в Российской Федерации, поскольку до сих пор 
почти половина устанавливаемых эндопротезов 
имеет пару металл-стандартный полиэтилен [8]. 
проводимые другими авторами исследования 
показывают, что в отдаленной перспективе пары 
трения керамика-керамика и керамика-попереч-
носвязанный полиэтилен имеют преимущества 
в отношении результатов эндопротезирования 
ТБс у пациентов молодого возраста [6, 7, 17, 25, 
36–38]. однако необходимо принимать в расчет не 
только возраст оперируемых пациентов, но и этио-
логию, по поводу которой выполняется операция — 
чем более выражены анатомо-функциональные 
изменения в суставе, тем с большей вероятностью 
пациент не будет избыточно активным после опе-
рации, и наоборот — хорошее функциональное 
сос тояние пациента является предиктором высо-
кой активности после замены сустава. при выборе 
эндопротеза самое важное — это тщательная оцен-
ка двигательной активности пациентов до опера-
ции, поскольку в предшествующих проспектив-
ных исследованиях нами была показана высокая 
корреляция доперационной и послеоперационной 
двигательной нагрузки [19]. Более того, активные 
пациенты значительно быстрее достигают сред-
ней двигательной активности, которая сохраняет-
ся у них на протяжении многих лет.
Таким образом, можно констатировать, что ис-
тирание полиэтиленового вкладыша эндопротеза 
ТБс — процесс крайне многофакторный, а любая 
когорта пациентов чрезвычайно гетерогенна по 
половозрастному составу, степени двигательной 
активности, индексу массы тела, моделям установ-
ленных эндопротезов, вариантам пары трения, 
особенностям хирургической техники, частоте по-
грешностей в позиционировании имплантатов. 
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соответственно, даже длительное наблюдение 
за большими группами пациентов с тщательным 
анализом отдаленных результатов не всегда по-
зволяет решить проблему, поскольку с течением 
времени меняются тренды в выборе типа эндо-
протеза, изменяются технологии производства, 
появляются новые материалы, которые могут нес-
ти новые угрозы или, как писал erwin Morscher: 
«Инновации могут решить проблемы, но часто 
они создают новые» [39]. кроме того, нельзя ис-
ключить индивидуальную реакцию на продукты 
износа узла трения, выражающуюся в более вы-
раженной остеолитической реакции окружающей 
кости в отдельных наблюдениях. поэтому при вы-
боре эндопротеза для молодых и активных паци-
ентов необходимо руководствоваться всем арсена-
лом имеющихся знаний, использовать технологии, 
максимально проверенные временем и тщательно 
следить за изменениями преипротезных тканей 
в динамике для того, чтобы избежать необрати-
мых последствий неправильного выбора.
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